Studex Plus System Instrument Best. -Nr. 65990.4

Einsétze - firr Ohrstecker in regularer GroRe (ein Dutzend) Best.-Nr. 65990.41

Einsétze - fir Ohrstecker in Mini GroRe (ein Dutzend) Best.-Nr. 65990.42

EINFACH - SICHER - HYGIENISCH - SCHNELL

1 - Setzen Sie den Einwegadapter in
den hierfUr vorgesehenen Adapfter-
clip ein. Die Offnung, in die spater
der medizinische Ohrsteckerkopf
eingelegt wird, zeigt nach auBen.

5 - Setzen Sie den Einwegaufsatz /
flexiblen Schutz auf die hierfir
vorgesehene Halterung auf dem
vorderen Teil des Instruments auf.
Achten Sie darauf, dass dieser
korrekt einrastet.

9 - Legen Sie nun den medizinischen
Ohrsteckerkopf in den Adapter ein.
Achten Sie darauf, dass sich das In-
strument in geladener Position be-
findet, und Sie keinesfalls die Ohr-

stecker wdhrend dieses Vorgangs
berUhren.

2 - Setfzen Sie den Adapterclip auf
das geladene Instrument auf.

6 - Nun ist Ihr Studex Plus Instrument
einsatzbereit.

10 - Legen Sie die Pousette in den
hierfUr vorgesehenen Einwegaufsatz
ein.

3 - DrUcken Sie mit einer Hand den
Adapterclip auf das Instrument, und
|6sen Sie mit der anderen Hand das
Instrument aus.

7 - Reinigen Sie das zu
durchstechende Ohr sorgfdltig auf
Vorder- & RUckseite mittels eines
Alkoholtupfers.

11 - Richten Sie die Spitze des Steckers
auf die Markierung. Durch leichtes
Dricken am AuslSser bewegt sich
die Spitze des Steckers naher an lhre
Markierung. Sobald Sie mit der Aus-
richtung Ihres Instruments zufrieden
sind, drUcken Sie den Ausloser kom-
plett durch. Die Pousette wird auto-
matisch auf dem Stecker positioniert.

Wichtig: Entsorgen Sie nun sowohl den benutzten Einwegadapter, sowie den Einwegaufsatz / flexiblen Schutz

4 - Nun ist der Einwegadapter korrekt
in das Instrument eingelegt. Der
Adapterclip kann nun durch ein-
faches Hochziehen entfernt werden.

8 - Markieren Sie mit einem
nichttoxischen Markierstift die Stelle,
an welcher das Ohr durchstochen
werden soll.

12 - Nach dem Stechvorgang 16sen
Sie den Druck auf den Ausléser. Das
Instrument kehrt in die Ausgangs-
position zurlck. Ziehen Sie das Gerat
ntén senkrecht nach unten vom Ohr
ab.
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